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Po zkonstruování flat-field-u, zkalibrujeme spektrum některého flat-frame-u pozorovaného ve středu 

disku podle nasledujícího obrázkového návodu: 

Tedy, nejprve spustíš mfsff_Mg1_5172_7A_v12.5f.pro a potom pokračuješ podle nasledujících 

obrázků: 
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Po redukci flat-frame-u ze středu disku (Mg1_5172_141019_071600F), pro kalibraci pozorování 

protuberance, když štěrbina nepřetíná disk, načteš kalibrační koeficienty ze souboru 

Mg1_5172_141019_071600F_int.fts  kalibrovaných intenzit tohto pozorování. Postupuj, prosím, 

podle nasledujícího obrázkového návodu: 
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